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ABSTRAK 
Reservoir sub-vulkanik merupakan salah satu hal menarik dalam dunia 
eksplorasi cadangan migas di masa mendatang. Tantangan dalam eksplorasi pada 
reservoir sub vulkanik adalah keterbatasan metoda seismik dalam melakukan 
pencitraan bawah permukaan pada reservoir sub-vulkanik, hal itu dikarenakan 
keberadaan lapisan vulkanik yang terletak diatas reservoir sub-vulkanik 
memiliki kecepatan yang kompleks dan dominasi komponen frekuensi rendah 
sehingga metode konvensional seperti Dix Conversion tidak cukup akurat dalam 
memodelkan profil Vp di daerah sub-vulkanik. Oleh karena itu dibutuhkan 
integrasi metode gravitasi dan magnetotellurik dimana pada pengolahan inversi 
secara terpisah metode MT 1.5D menunjukan bahwa MT sensitif terhadap 
kehadiran fasies vulkanik tetapi tidak cukup sensitif terhadap keberadaan 
basement. Sedangkan metode gravitasi sensitif terhadap keberadaan basement 
tetapi tidak cukup sensitif dalam menggambarkan fasies vulkanik. kekurangan 
setiap metode dalam mencitrakan reservoir sub-vulkanik dikarenakan sifat non 
uniqueness dari setiap metode. Simultaneous Joint Inversion(SJI) merupakan 
pengolahan inversi secara bersama dan simultan dengan memanfaatkan 
hubungan empirik antar parameter fisis sehingga pengolahan dengan SJI dapat 
mereduksi non uniqueness setiap metode. Oleh karena itu dilakukan pengolahan 
SJI metode gravitasi dan magnetotellurik untuk meningkatkan citra reservoir 
sub-vulkanik. pada penelitian ini didapatkan hasil  berupa model yang dapat 
mencitrakan anomali dari fasies vulkanik dan basement dengan RMSE Vp hasil 
konversi dari profil resistivitas SJI sebesar 0.21, RMSE Vp hasil konversi dari 
profil densitas SJI sebesar 0.22, dan RMSE Vp Dix Conversion sebesar 0.33. 
sehingga dapat disimpulkan bahwa metode SJI Gravitasi dan Magnetotellurik 
dapat meningkatkan citra Vp di reservoir sub-vulkanik dan dapat mereduksi non 
uniqueness masing-masing metode. 
 
Kata kunci: Gravitasi, Magnetotellurik, Simultaneous Joint Inversion, 
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ABSTRACT 
Sub volcanic reservoir is one of the interesting things in the world of 
reserves oil and gas exploration in the future. The challenge in exploration in 
sub-volcanic reservoirs is the limitation of seismic methods in conducting 
subsurface imaging of sub-volcanic reservoirs, this is because the presence of 
volcanic layers that located above sub-volcanic reservoirs has complex speeds, 
so conventional methods such as Dix Conversion are not accurate enough to 
model Vp profiles in the sub-volcanic area. Therefore in this thesis, a speed 
model have reconstructed with a non seismic approach in the form of 
Simultaneous Joint Inversion processing on MT and Gravity data. Separating 
the inversion processing MT 1.5D method shows that MT is sensitive to the 
presence of volcanic facies but is not sensitive enough to the presence of 
basements. Meanwhile the gravity method is sensitive to the presence of 
basements but is not sensitive enough to describe volcanic facies. Therefore 
Simultaneous Joint Inversion processing is carried out by adding the equation of 
the empirical relationship of physical parameters that can construct the solution 
from inversion so that the model can image the anomaly of the volcanic facies 
and basement. The results of this thesis are that the profile of Vp from the SJI 
resistivity profile has a RMSE value of 0.21, the Vp profile of the conversion from 
the SJI density profile has RMSE of 0.22, and the Vp profile through the Dix 
Conversion method has an RMSE of 0.33 therefore a non seismic approach in 
modeling the Vp profile of the interval in the sub-volcanic environment shows 
better results than the conventional method through Dix Conversion, so that the 
non-seismic approach through SJI can be an alternative in imaging Vp profiles 
in sub-volcanic environments 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
Reservoir sub-vukanik merupakan salah satu hal menarik dalam dunia 
ekplorasi industri migas dalam 15 tahun terakhir (Colombo dkk., 2008; 
Gallagher dan Dromgoole, 2007; Ghazalli dkk., 2016; Bjoern Heincke dkk., 
2006; Hibatullah, Pratama, dkk., 2018; Jegen dkk., 2009; Mammo, 2010; M. 
Panzner dkk., 2014; Martin Panzner dkk., 2016; Satyana, 2015; Varming dkk., 
2012) dimana salah satu kasus reservoir sub-vulkanik berada pada daerah 
cekungan serayu utara. Menurut (Satyana, 2015) daerah serayu utara memilki 
potensi batuan induk yang mengandung unsur organik yang tertutup dengan 
lapisan batuan vulkanik. Karakter batuan vulkanik yang kompak, memberikan 
tekanan terhadap batuan induk yang kaya unsur organik, sehingga usur tersebut 
terdekomposisi akibat pengaruh temperatur dan tekanan tinggi sehingga 
terbentuk hidrokarbon. Salah satu indikator keberadaan hidrokarbon pada daerah 
cekungan serayu utara adalah keterdapatan rembesan minyak bumi ke 
permukaan (seepage) sehingga hal tersebut menyebabkan daerah serayu utara 
memiliki potensi hidrokarbon. 
Tantangan dalam eksplorasi pada reservoir sub-vulkanik adalah 
keterbatasan metoda seismik dalam melakukan pencitraan bawah permukaan 
pada reservoir sub-vulkanik  (Satyana, 2015), hal itu dikarenakan keberadaan 
fasies vulkanik menyebabkan buruknya penetrasi sinyal seismik sehingga event 
reflector di bawah fasies vulkanik menjadi tidak jelas (blur). Sinyal seismik yang 
berhasil menembus lapisan vulkanik tersebut pada umumnya di dominasi oleh 
komponen sinyal berfrekuensi rendah yang berada pada rentang 2-6Hz (Ghazalli 
dkk., 2016). Dominasi frekuensi rendah pada reservoir sub-vulkanik 
menyebabkan sulitnya membedakan data dengan noise(Sholehah, 2017) 
sehingga pemodelan kecepatan RMS memiliki akurasi yang rendah. Selain itu, 
kompleksitas model kecepatan interval pada reservoir sub-vulkanik 
menyebabkan sulitnya melakukan pencitraan model kecepatan interval melalui 
metode konvensional seperti Dix conversion (Dix, 1955) dimana menurut 
(Yilmaz, 2001) metode Dix conversion hanya dapat diterapkan apabila daerah 
pengukuran memiliki model kecepatan yang sederhana. Sedangkan menurut  
(Fagin, 1998) pada daerah yang memiliki struktur geologi yang kompleks atau 
variasi kecepatan yang kompleks diperlukan pengolahan seismik pada domain 
kedalaman dimana pengolahan seismik pada domain kedalaman membutuhkan 
informasi kecepatan interval yang akurat sehingga dapat menghasilkan citra 
posisi reflektor yang akurat dan representatif. 
2 
Berangkat dari sulitnya melakukan pencitraan pada reservoir sub-vulkanik 
apabila hanya mengandalkan metode seismik maka (Mardani dkk., 2016; 
Sholehah, 2017) mencoba melakukan pendekatan dengan mengintegrasikan 
metode seismik dengan metode gravitasi dan (Hoversten dkk., 2015; Martin 
Panzner dkk., 2016) melakukannya dengan mengintegrasikan metode seismik 
dengan metode magnetotellurik. Proses integrasi dilakukan dengan 
memanfaatkan konversi parameter fisis densitas-kecepatan interval dan 
resistivitas-kecepatan interval dengan menggunakan persamaan empirik yang 
telah dikemukakan oleh (Faust, 1951; Gardner dkk., 1974). Menurut (Hibatullah, 
Pratama, dkk., 2018; Hoversten dkk., 2015) metode magnetotellurik sensitif 
terhadap kehadiran kontras anomali resistivitas dari fasies vulkanik tetapi metode 
magnetotellurik masih belum dapat memodelkan keberadaan basement yang 
baik. Sedangkan menurut (Hibatullah, Pratama, dkk., 2018; Mardani dkk., 2016; 
Sholehah, 2017) metode gravitasi sensitif terhadap kehadiran kontras anomali 
densitas tinggi dari fasies vulkanik dan basement tetapi masih belum dapat 
memodelkan anomali densitas rendah dari fasies sedimen yang berada di sub-
vulkanik. Menurut (B. Heincke dkk., 2014) hal ini disebabkan oleh non 
uniqueness dan keterbatasan dari setiap metode. Untuk menyelesaikan 
permasalahan non uniqueness tersebut, (B. Heincke dkk., 2014; Moorkamp dkk., 
2011; De Stefano dkk., 2011) melakukan pendekatan dengan menggunakan 
Simultaneous Joint Inversion. 
Simultaneous Joint Inversion adalah proses inversi yang dilakukan secara 
simultan antara metode gravitasi dan magnetotellurik sehingga kedua metode 
tersebut saling terkorelasi dengan secara empirik. Keunggulan pada metode 
Simultaneous Joint Inversion ini adalah mampu mereduksi non uniqueness setiap 
metode dengan mengkonstrain secara empirik model setiap domain sehingga 
kelebihan dan kekurangan setiap metode dapat saling melengkapi satu sama lain. 
Berdasarkan keunggulannya tersebut metode Simultaneous Joint Inversion telah 
digunakan untuk melakukan pencitraan atau pemodelan kecepatan interval pada 
daerah yang tidak dapat di citrakan oleh metode seismik, contoh nya adalah pada 
daerah sub-salt (Virgilio dkk., 2010) dan sub-vulkanik (Colombo dkk., 2008; B. 
Heincke dkk., 2014) dimana pada kasus pencitraan dan pemodelan kecepatan 
interval pada daerah sub-vulkanik oleh (Colombo dkk., 2008; B. Heincke dkk., 
2014; Hibatullah, Pasaribu, dkk., 2018; Hibatullah, Pratama, dkk., 2018) 
menunjukan hasil yang lebih baik dan detail, sehingga pada penelitian ini akan 
dilakukan pendekatan dengan menggunakan Simultaneous Joint Inversion 
metode gravitasi dan magnetotellurik untuk meningkatkan citra model kecepatan 





1.2 Perumusan Masalah  
Dengan latar belakang penelitian dapat dirumuskan masalah  
1. Bagaimana meningkatkan akurasi model kecepatan interval pada 
reservoir sub-vulkanik dengan Simultaneous Joint Inversion metode 
gravitasi dan metode magnetotellurik? 
2. Apakah model densitas dan resistivitas hasil pemodelan Simultaneous 
Joint Inversion lebih baik dibandingkan pemodelan inversi terpisah? 
1.3 Batasan Masalah  
Penelitian ini dibatasi hanya pada proses rekonstruksi profil kecepatan 
dengan menggunakan Simultaneous Joint Inversion data Magnetotellurik sintetik 
dan Gravitasi sintetik dengan hubungan empirik antara parameter yang telah 
ditentukan 
1.4 Tujuan Penelitian   
Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah : 
1. Meningkatkan akurasi model kecepatan interval pada reservoir 
sub-vulkanik dengan Simultaneous Joint Inversion metode 
gravitasi dan metode magnetotellurik. 
2. Meningkatkan akurasi pemodelan inversi model densitas dan 
resistivitas dengan menggunakan Simultaneous Joint Inversion. 
1.5 Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini: 
 Bagi akademisi, sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut 
mengenai eksplorasi geofisika di daerah vulkanik 
 Bagi pemerintah dan perusahaan eksplorasi, sebagai acuan bentuk 
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BAB 2  
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Tinjauan Geologi 
2.1.1 Geologi Regional 
Fisiografi orogenik Jawa Tengah dibentuk oleh dua jalur pegunungan utama, 
yaitu Zona Serayu Selatan dan Zona Serayu Utara. Dalam sejarah geologinya, 
kedua jalur pegunungan tersebut juga berperan sebagai cekungan sedimenter.  
 
Gambar 2.1 Fisiografi Zona Serayu(Husein,2013) 
Zona Serayu Utara hanya terdiri dari satu jalur pegunungan berarah timur-
barat, dengan geometri melengkung membuka ke arah selatan, dan kedua 
ujungnya ditempati oleh gunung api Kuarter. Ujung bagian timur dimulai dari 
penjajaran G. Sumbing dan G. Sindoro berarah barat laut tenggara, yang 
dilanjutkan dengan kehadiran kompleks vulkanik Dieng ke arah barat-barat laut. 
Ujung barat Zona Serayu Utara ditandai dengan kehadiran G. Slamet.  Stratigrafi 
regional dan deformasi tektonik kedua Zona Serayu tersebut memiliki 
keterkaitan satu dengan lainnya. Zona Serayu Selatan memiliki batuan-batuan 
pra-Tersier dan Paleogen yang tersingkap ke permukaan di daerah 
Karangsambung. Kompleks Luk-Ulo yang berumur Kapur Akhir, serta Formasi 
Karangsambung dan Formasi Totogan yang berumur Paleogen, terbentuk oleh 
proses longsoran gravitasional laut dalam pasca kolisi antara Sundaland dan 
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lempeng kontinen mikro Jawa Timur, dimana fragmen aneka bahan (batuan 
metamorfik, batuan beku, batuan sedimen laut) bercampur-bancuh dalam massa 
dasar batu lempung. Terdapat perkembangan karakter sedimentasi yang menarik 
dari matrix-dominated pada Kompleks Luk-Ulo dan Formasi Karangsambung 
menjadi lebih fragment-dominated pada Formasi Totogan  (Asikin dkk., 1996). 
Hal ini dapat mengindikasikan semakin mendangkalnya lingkungan sedimentasi 
dan semakin kuatnya pengangkatan Karangsambung saat Paleogen Akhir.  
Memasuki Oligosen Akhir, Jawa Tengah diduga mengalami segmentasi 
tektonik busur vulkanik yang telah dimulai sejak Eosen Tengah), dengan 
berkembangnya busur vulkanik di Zona Serayu Selatan dan terbentuknya 
peregangan cekungan belakang busur di Zona Serayu Utara. Vulkanisme Serayu 
Selatan ditandai dengan pengendapan Formasi Gabon di tepi selatan (Van 
Bemmelen, 1964) menganggap breksi volkanik Gabon sebagai bagian dari Zona 
Pegunungan Selatan Jawa Tengah) dan Formasi Waturanda di bagian tengah 
Zona Serayu Selatan. Formasi Gabon tersusun atas breksi andesit, setempat tuf 
lapili, lava, dan lahar, dimana sebagian besar litologi tersebut telah mengalami 
alterasi (Asikin dkk., 1996). Sedangkan Formasi Waturanda terdiri atas batupasir 
vulkanik di bagian bawah, mengandung sisipan napal tufan, dan berubah menjadi 
breksi andesit di bagian atas.  
Ke arah utara, Formasi Rambatan mulai diendapkan semenjak Miosen Awal 
di lingkungan lereng cekungan belakang busur yang labil, menutupi kelompok 
sedimen gravitasional Wora-wari yang lebih dahulu terbentuk saat Oligosen 
Akhir akibat pembukaan cekungan belakang busur Serayu Utara. Formasi 
Rambatan terdiri dari batu pasir karbonatan dan konglomerat dengan perselingan 
serpih, napal, dan tuf.  
Memasuki Miosen Tengah, vulkanisme Serayu Selatan berkurang 
intensitasnya, yang kemungkinan disebabkan oleh efek rotasi berlawanan arah 
jarum jam yang dialami oleh Sundaland yang mempengaruhi proses subduksi di 
selatan Jawa saat itu. Pada masa ini, batugamping terumbu Formasi Kalipucang 
menutupi tinggian vulkanik Formasi Gabon (Asikin dkk., 1996), dan 
batulempung gampingan Formasi Penosogan berkembang di bagian yang lebih 
dalam di Busur Vulkanik Serayu Selatan. Napal dan tuf masih dijumpai menyisip 
dalam Formasi Penosogan (Asikin dkk., 1996). Ke utara, Formasi Penosogan 
menjemari dengan Formasi Rambatan yang masih terus diendapkan selama 
Miosen Tengah. Miosen Akhir ditandai perkembangan busur vulkanik ganda 
(double-arc) di Jawa Tengah, dengan reaktifasi vulkanisme Serayu Selatan yang 
bersamaan munculnya vulkanisme Serayu Utara (Gambar 2.1). Secara umum, 
pada periode ini, batu pasir vulkanik Formasi Halang mendominasi kedua zona. 
Fraksi kasar dan fragmen vulkanik disumbangkan oleh Formasi Peniron di Zona 
Serayu Selatan dan Formasi Kumbang untuk Zona Serayu Utara (Asikin 1996). 
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Pada periode ini, dapat dianggap bahwa cekungan belakang busur Serayu Utara 
telah berubah menjadi busur vulkanik.  
Perubahan konfigurasi tektonik regional diduga kembali terjadi pada kala 
Pliosen, ditandai dengan berhentinya aktivitas vulkanisme Serayu Selatan dan 
berkurangnya intensitas vulkanisme Serayu Utara. (Hall, 2012) mengaitkannya 
dengan fase akhir rotasi Sundaland. Pada masa tectonic quiescence ini, 
sedimentasi batupasir gampingan Formasi Tapak berlangsung di kedua zona 
Serayu. Fragmen moluska banyak dijumpai dalam Formasi Tapak (Asikin,  
1996). (Satyana, 2015) menempatkan awal sedimentasi Tapak di Miosen Akhir 
(N17). Semakin ke atas, Formasi Tapak semakin menghalus. Di daerah Serayu 
Utara, anggota Tapak yang tersusun atas napal dan batu lempung gampingan 
dinamakan Formasi Kalibiuk, dan nama Formasi Kaliglagah bagi yang 
mengandung lignit. Pada periode tectonic quiescence Pliosen inilah proses 
perlipatan di zona Serayu Selatan dan Serayu Utara berlangsung intensif.  
Plistosen ditandai dengan reaktifasi Busur Vulkanik Serayu Utara, dengan 
serangkaian aktivitas vulkanisme di lingkungan darat oleh Ligung, Mengger, 
Gintung dan Linggopodo untuk bagian barat, dan vulkanisme Ligung, Damar, 
dan Kaligetas untuk bagian timur. Vulkanisme Plistosen tersebut dilanjutkan 
dengan vulkanisme Holosen oleh Jembangan, Dieng, Sumbing, dan Sindoro 
untuk bagian timur, dan vulkanisme Slamet untuk bagian barat. Tingginya 
aktivitas vulkanisme Kuarter di Zona Serayu Utara tersebut diduga menghasilkan 
volcanic load yang besar yang dapat memicu pengangkatan isostatik Zona 
Serayu Selatan sebagai proses deformasi paling akhir dan yang paling berperan 
menghasilkan bentukan fisiografi yang tampak saat ini di kedua zona tersebut. 
Pada periode ini, akibat pengangkatan isostatik yang intensif, bagian inti Zona 
Serayu Selatan mengalami proses denudasi yang paling besar hingga 
menyingkapkan batuan-batuan pra-Tersier dan Paleogen di Karangsambung.  
Sistem petroleum yang bekerja di Zona Serayu Utara tersusun atas elemen-
elemen berupa batuan induk yang berumur Miosen Awal, batuan reservoir dari 
Formasi Rambatan dan Halang, batuan penyekat intra-formasi Rambatan dan 
Formasi Tapak, serta jebakan hidrokarbon berupa antiklin dan sesar anjak. 
Petroleum play yang dapat berlaku ialah konsep toe-thrusting yang berhubungan 
dengan pengangkatan Neogen, sistem antiklin yang terinversi, serta sistem 
terumbu pada horst cekungan tersebut (Satyana, 2015). 
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2.1.2  Stratigrafi Regional 
 
Gambar 2.2 Tektonostratigrafi Kenozoikum Zona Serayu (Asikin, 1996) 
Berikut formasi dalam stratigrafi Cekungan Serayu Utara: 
2.1.2.1 Formasi Rambatan 
Formasi Rambatan tersusun atas serpih, napal, dan batu pasir gampingan. 
Napal berselang-seling dengan batupasir gampingan berwarna kelabu muda. 
Pada bagian atas terdiri dari batupasir ga,pingan berwarna abu-abu muda sampai 
biru keabu-abuan. Umur dari Formasi Rambatan adalah Miosen Tengah dan 
tebalnya diperkirakan 300 meter. 
2.1.2.2 Formasi Halang 
Formasi Halang tersusun atas batu pasir andesit, konglomerat tufan, dan 
napal bersisipan batu pasir. Terdapat jejak organisme di atas bidang perlapisan 
batu pasir. Formasi Halang merupakn jenis endapan sedimen turbidit pada zona 
batial atas. Umur Formasi Halang adalah Miosen Akhir dan mempunyai 
ketebalan 390-2600 meter. (Satyana, 2015) menyatakan Formasi Halang Bagian 
Atas disusun oleh batu pasir, batu lempung, dan perselingn antara batu pasir dan 
batu lempung. Pada perselingna batu pasir dan batu lempung dicirikan oleh batu 
pasir yang berwarna abu-abu, halus-kasar, tebal lapisan 10-20 cm, struktur 
sedimen perlapisan bersusun, laminasi sejajar, dan batu lempung berwarna 
kehitaman, tebal 0.5-10 cm. 
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2.1.2.3 Formasi Kumbang 
Formasi Kumbang terdiri dari breksi, lava andesit, tuf, di beberapa tempat 
breksi batu apung dan tuf pasiran. Terdapat juga aliran lava andesit dan basalt. 
menyatakan umur formasi ini Miosen Tengah-Pliosen Awal. Formasi Kumbang 
merupakan endapan turbidit dari suatu sistem kipas bawah laut (upper  fan) yang 
dipengaruhi oleh kegiatan vulkanisme. 
2.1.2.4 Formasi Tapak  
Formasi Tapak tersusun atas batu pasir berbutir kasar berwarna kehijauan 
dan konglomerat, setempat breksi andesit. Bagian atas terdiri dari batu pasir 
gampingan dan napal berwarna hijau yang mengandung kepingan moluska. 
Anggota breksi Formasi Tapak terdiri dari breksi gunung api dan batu pasir tufan. 
Anggota Batu gamping Formasi Tapak merupakan lensa-lensa gamping tak 
berlapis yang berwarna kelabu kekuningan. Umur dari Formasi Tapak adalah 
Pliosen Awal-Pliosen Tengah. Ketebalan dari formasi ini berkisar antara 500-
1650 meter. 
2.1.3 Model Geologi Kompleks Serayu Utara 
Model Geologi yang digunakan adalah hasil modifikasi dari penampang 
Geologi North Serayu Basin. Model geologi ini digunakan karena memiliki 
petroleum play mulai dari source rock, reservoir, trap, dan seal. 
Gambar 2.3 Skema geologi pada tengah jawa menampilkan petroleum play 
Serayu Utara, lingkaran hitam menunjukan toe thrust yang merupakan 
jebakan hidrokarbon yang ditutupi oleh batuan vulkanik (Van Bemmelen, 1964) 
Terlihat adanya uplift pada South Serayu Range (bagian Selatan) dan 
Subsidence pada bagian North Serayu. Sedimen tebal terdepositkan ke arah 
North Serayu dan mengalami deformasi oleh gravitasi tektonik menjadi lapisan 
tipis berupa lipatan dan thrust belts. Kemudian lapisan sedimen ini ditutupi oleh 
lapisan volcanic-clastic yang tebal pada kurun waktu Neogene akhir hingga 
Pleistosen. 
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Dengan cerita geologi diatas maka dapat diasumsikan model ini memiliki 
cerita yang masuk akal mengenai kemungkinan adanya hidrokarbon pada lapisan 
sedimen tebal. Model yang digunakan adalah bagian tengah karena terdapat 
sedimen yang telah mengalami deformasi tektonik sehingga menjadi lipatan dan 
cocok sebagai reservoir hidrokarbon. Dapat dilihat pada gambar berikut: 
2.2 Metode Gravitasi 
2.2.1 Hukum Newton tentang Gravitasi 
Menurut  (Telford dkk., 1976) teori gaya berat didasarkan oleh hukum 
Newton tentang gravitasi. Hukum gravitasi Newton yang menyatakan bahwa 
gaya tarik menarik antara dua buah benda adalah sebanding dengan massa kedua 
benda tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antara pusat massa 
kedua benda tersebut.  
 
     ?̅?(𝒓) = −𝑮
𝒎𝟏𝒎𝟐 
𝒓𝟐
?̂?       (2.1) 
 
dengan: ?̅?    = gaya tarik menarik (Newton)  
G  = konstanta universal gravitasi (6,67 x 10-11 m 3 kg-1 s -2 ) 
m1 = massa benda 1 (kg)  
m2 = massa benda 2 (kg)  
r = jarak antar pusat massa (m)  
Gambar 2.4 Model North Serayu Basin yang 
akan digunakan sebagai model 
(Van Bemmelen, 1964) 
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        (2.2) 
karena jarak benda ke permukaan bumi sangat kecil, maka nilai r sebanding 





            (2.3) 
 
2.2.2 Forward Modelling metode Gravitasi 2D 
Berdasarkan hukum newton diatas menurut (Last dan Kubik, 1983) apabila 
terdapat model 2 dimensi seperti Gambar 2.1 maka persamaan forward 
modellingi gravitasi nya adalah 
𝒈𝑖 = ∑𝒂𝒊𝒋𝒗𝒋 + 𝒆𝒊 
𝑴
𝒋=𝟏
                                       (2.4) 
 
Dimana 𝒈𝑖adalah nilai gravitasi ke-i, vj adalah densitas pada setiap grid-j , 
ei adalah noise yang berasosiasi dengan data titik i, dan aij = matrix yang 
merepresentaskan pengaruh gravitasi dari blok j pda nilai gravitasi i. Maka, 
persamaan matematis untuk aij adalah  
 






) + 𝒅 𝒍𝒐𝒈 (
𝒓𝟒
𝒓𝟑
) − (𝒛𝒋 +
𝒉
𝟐




) (𝜽𝟑 − 𝜽𝟏)  
 (2.5) 
dimana, 
Gambar 2.5 Model 2D, menunjukkan data poin i dan blok j . d 
dan h adalah dimensi horizontal dan vertical dari 
dasar blok persegi panjang 
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     (2.6) 
Dengan γ sebagai konstanta gravitasi. 
 
2.2.3 Skema Pembobotan pada metode gravitasi 
Untuk mengurangi ambiguitas dan non uniqueness pada pengolahan inversi 
Gravitasi 2D  (Vatankhah dkk., 2014) memperkenalkan skema pembobotan yang 
di jelaskan oleh persamaan berikut 
𝑾𝑴 ×𝑴 = 𝑷
−𝟏𝑸𝑽        (2.7) 
Dimana persamaan diatas terdiri dari 2 matriks diagonal P, Q dan V. 
Sementara Q adalah matriks pembobotan kedalaman dengan elemen diagonal 






          (2.8)
  
Seperti ditunjukkan oleh (Li dan Oldenburg, 1996, 1998; Pilkington, 1996) 
dengan keterangan Zj adalah koordinat sumbu z, j dan  σ adalah angka kecil untuk 
menghindari singularitas pada permukaan. 
 
2.3 Metode Magnetotellurik  
2.3.1 Dasar Metode Magnetotellurik 
Metode magnetotellurik (MT) menurut (Simpson dan Bahr, 2005) 
merupakan salah satu metode eksplorasi geofisika pasif yang memanfaatkan 
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medan elektragnetik alam. Medan EM tersebut ut ditimbulkan oleh berbagai 
proses fisik yang cukup kompleks sehinga spectrum frekuensinya sangat lebar. 
Metode magnetutellurik (MT) merupakan salah satu metode geofisika yang 
dinilai paling baik digunan dalam eksplorasi panas bumi  karena kemampuannya 
untuk memetakan nilai resistivitas batuan sistem panas bumi. Metode tersebut 
mengukur  dua komponen orthogonal medan listrik (?⃗? ) dan  dua komponen 
orthogonal medan magnet (?⃗⃗⃗? ). Rasio dari medan listrik dan medan magnet 
merupakan nilai resistivitas semu yang kita kenal sebagai tensor impedan (Z). 










]                                            (2.9) 
Medan elektromagnetik alami (medan elektromagnetik primer) sebagai 
sumber metode magnetotellurik sampai ke bumi dengan memiliki variaske Bumi 
dengan memiliki variasi si terhadap waktu. Medan elektromagnetik tersebut 
menginduksi ore body di bawah permukaan Bumi sehingga eddy current (arus 
telluric) yang menimbulkan medan elektromagnetik sekunder. Receiver yang 
berada di permukaan menangkap total medan elektromagnetik sebagai 
penjumlahan dari medan elektromagnetik primer dan medan elektromagnetik 
sekunder. 
 
2.3.2 Forward Modelling metode Magnetotellurik 1D 
Menurut  (Hendra Grandis, 1999) impedansi dinyatakan sebagai 
perbandingan antara medan listrik (?⃗? ) dan medan magnet (?⃗⃗⃗? ) bergantung pada 
tahanan-jenis medium atau batuan. Dengan demikian, impedansi sebagai fungsi 
dari perioda memberikan informasi mengenai tahanan-jenis medium sebagai 
fungsi dari kedalaman. Berdasarkan hal tersebut metoda sounding MT dilakukan 
dengan merekam data berupa variasi medan listrik dan medan magnet pada 
beberapa perioda tertent 
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u.Jika tahanan-jenis hanya bervariasi terhadap kedalaman, maka model yang 
digunakan untuk merepresentasikan kondisi ini adalah model 1-dimensi (1-D). 
Pada umumnya digunakan model yang terdiri dari beberapa lapisan horizontal 
dengan masing-masing lapisan bertahanan-jenis konstan atau homogen dan 
isotropis (model bumi berlapis horisontal). Dalam hal ini parameter model adalah 
tahanan-jenis dan ketebalan tiap lapisan dengan lapisan terakhir berupa medium 
homogen (Gambar 2.6) 
 
Terdapat beberapa alternatif cara perhitungan impedansi di permukaan bumi 
berlapis horizontal. Namun secara umum, perhitungan impedansi tersebut 
menggunakan rumus rekursif yang menghubungkan impedansi di permukaan 
dua lapisan yang berurutan. Dari impedansi di permukaan lapisan terakhir yang 
berupa medium homogen (Persamaan (2.10) dan (2.14)) dapat dihitung 
impedansi dipermukaan lapisan di atasnya, demikian seterusnya secara rekursif 
hingga diperoleh impedansi di permukaan bumi (lapisan pertama). 
Berdasarkan Persamaan tersebut, impedansi pada pada kedalaman z1 dalam 
lapisan ke -j adalah sebagai berikut, 
Gambar 2.6 Model 1 - dimensi yang terdiri dari n - 
lapisan horisontal homogen (bumi 
berlapis horisontal). Parameter model 
adalah tahanan-jenis (ρ) dan ketebalan (h) 
tiap lapisan, lapisan terakhir adalah half-




















    (2.10) 
 
Zl,j adalah impedansi intrinsik lapisan ke - j seperti telah didefinisikan pada 
Persamaan (2.11) .  
Untuk mengeliminasi koefisien Bj / Aj pada Persamaan (2.11), kita 
definisikan impedansi pada kedalaman z2 dalam lapisan ke - j dengan cara yang 
sama seperti pada Persamaan (2.11). Kemudian kita peroleh harga koefisien 





 𝑒−2𝑘𝑗𝑍𝐼        (2.11) 
 
Subtitusi persamaan (2.11) ke dalam Persamaan (2.12) menghasilkan 
 













  (2.12) 











  (2.13) 
 
Jika z1 dan z2 masing-masing adalah kedalaman permukaan (top) dan bagian 
bawah (bottom) lapisan ke-j maka selisihnya adalah ketebalan lapisan tersebut 
(hj). Sebagai implikasi kontinyuitas komponen tangensial medan listrik dan 
medan magnet pada batas lapisan maka impedansi juga kontinyu sehingga 
diperoleh 
  𝑍𝑗(𝑍2) = 𝑍𝑗+1(𝑍2)      (2.14) 
 
Untuk selanjutnya impedansi selalu didefinisikan di permukaan lapisan (Zj+1 











   (2.16) 
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Persamaan (2.15) merupakan rumus rekursif yang menyatakan impedansi di 
permukaan lapisan ke - j sebagai fungsi parameter lapisan tersebut (𝑟𝑗  dan ℎ𝑗) 
dan impedansi di permukaan lapisan yang terletak di bawahnya (lapisan ke-j +1). 
Dengan demikian kita dapat menghitung impedansi di permukaan bumi (Z1) 
yang terdiri dari sejumlah n-lapisan jika parameter model diketahui (resolusi 
forward problem). 
Impedansi bumi berlapis horisontal dapat dianggap sebagai impedansi 
medium homogen dengan tahanan-jenis ekuivalen atau tahanan-jenis semu 






2    (2.17) 
∅ = tan−1 (
𝐼𝑚𝑍𝐼
𝑅𝑒𝑍𝐼
)    (2.18) 
Kurva sounding yang menyatakan variasi tahanan-jenis medium sebagai 
fungsi kedalaman adalah kurva tahanan-jenis semu dan fasa sebagai fungsi 
periode.      
2.4 Metoda Inversi 
2.4.1 Inversi non linier dengan pendekatan linier 
Pada prinsipnya semua formulasi yang telah digunakan untuk 
menyelesaikan permasalahan inversi linier dapat diperluas untuk memperoleh 
solusi non linier. Secara umum sebagian besar permasalahan inversi dalam 
geofisika adalah inversi non linier. Meskipunn demikian pada beberapa kasus, 
permasalahan inversi dapat dipilih atau dibuat menjadi linier maupun non linear 
bergantung pada parameterisasi model yang dipilih. Menurut (H. Grandis, 2009; 
Menke, 2012; Zhdanov, 2015) hubungan antara data dengan parameter model 
secara umum dapat dinyatakan oleh persamaan berikut  
 
𝒅 = 𝒈(𝒎)      (2.19) 
 
Persamaan tersebut dapat pula digunakan untuk menyatakan hubungan 
antara data dengan parameter model yang direpresentasikan oleh suatu fungsi 
non linier. Dalam hal ini g adalah suatu fungsi pemodelan kedepan (forward 
modeling) yang merupakan fungsi non-linier dari parameter model. Fungsi g 
dinyatakan dalam notasi vektor untuk menyatakan adanya komponen yang 
berasosiasi dengan komponen data. 
Misalkan solusi inversi dari persamaan diatas adalah model m yang 
merupakan suatu model awal m0 yang di perturbasi dengan Δm agar diperoleh 
kecocokan yang lebih baik antara respon model tersebut dengan data : 
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𝒎 =  𝒎𝟎  +  𝜟𝒎       (2.20) 
𝒅 = 𝒈(𝒎𝟎  +  𝜟𝒎)      (2.21) 
 





+ 𝜹𝒎𝒋)        (2.22) 
 
Dimana i = 1,2,…N dan j = 1,2,….M dengan N dan M masing masing adalah 
jumlah data dan jumlah parameter model. 
Ekspansi Taylor orde pertama fungsi g(m)  disekitar suatu model awal m0 









| 𝜹𝒎𝒋 + 𝑶(𝜹𝒎𝒋)     (2.23) 
 
Dimana O(δmj) adalah suku sisa yang melibatkan turunan orde ke-dua dan 
orde-orde yang lebih tinggi. Hasil subtitusi Persamaan (2.22) ke dalam 
Persamaan (2.23) dengan mengabaikan suku sisa tersebut adalah sebagai berikut 
 





| 𝜹𝒎𝒋      (2.24) 
 
suku ke-dua pada ruas kanan persamaan diatas adalah komponen turunan 
parsial fungsi g(m) terhadap suatu elemen parameter model m  yang membentuk 




       (2.25) 
Selanjutnya subtitusi da pengaturan kembali persamaan di menghasilkan 
 
𝒅𝒊 − 𝒈𝒊 (𝒎𝟎
(𝒋)
) = 𝑱𝒊𝒋𝜹𝒎𝒋      (2.26) 
 
Bentuk lengkap dalam notasi matriks persamaan diatas adalah 
 
𝒅 − 𝒈(𝒎𝟎) = 𝑱𝟎∆𝒎𝟎 atau  ∆𝒅𝟎 = 𝑱𝟎∆𝒎𝟎     (2.27) 
 
Dimana J0 adalah matriks Jacobi yang dievaluasi pada m = m0. Dengan 
menganggap Δd = d-g(m0) maka persamaan diatas mirip dengan persamaan yang 
berlaku pada hubungan linier antara data dengan parameter model, yaitu d= Gm. 
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Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa data digantikan oleh perturbasi data dan 
model menjadi perturbasi model. Sementara itu matriks kernel digantikan oleh 
matriks Jacobi yang menyatakan sejauhmana data prediksi berubah sebagai 
akibat dari perubahan atau perturbasi model. Oleh karena itu matriks Jacobi 
seringpula disebut sebagai matriks sensitivitas (sensitivity matrix). 
Kemiripan bentuk persamaan diatas dengan persamaan yang menyatakan 
hubungan linier antara data dengan parameter yang menyatakan hubungan linier 
antara data dengan parameter model d=Gm mengindikasikan hubungan linier 
antara Δd = d-g(m0) dengan Δm0. Berdasarkan analogi, solusi inversi dalam 
bentuk Δm0 dari suatu permasalahan yang dapat dinyatakan oleh persamaan 






𝑻 (𝒅 − 𝒈(𝒎𝟎))       (2.28) 
 
Persamaan diatas pada dasarnya menyatakan perturbasi yang diperlukan 
terhadap suatu model awal m0 agar diperoleh model yang lebih baik, yaitu m = 
m0 + Δm. Respons model m diharapkan lebih fit dengan data. 
Mengingat sifat non linier dari fungsi yang menghubungkan data dengan 
parameter model (pemodelan kedepan) maka pendekatan orde pertama tersebut 
tidak dapat langsung menghasilkan model optimum. Oleh karena itu proses 
perturbasi model dilakukan terhadap model awal m0 secara iteratif menggunakan 
persamaan diatas sampai diperoleh konvergensi menuju solusi optimum.  
Untuk memperoleh solusi inversi atau model optimum diperlukan perturbasi 
secara iteratif suatu model awal m0.dengan demikian pada iterasi ke-(n+1) 
perturbaasi dilakukan terhadap model hasil iterasi sebelumnya dengan 
menggunakan persamaan berikut:  
 




𝑻 (𝒅 − 𝒈(𝒎𝟎))     (2.29) 
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Algoritma pemodelan inversi non-linier dengan pendekatan linier 
ditampilkan pada gambar dibawah ini 
 
2.4.2 Simultaneous Joint Inversion 
Fungsi objektif misfit Φ adalah untuk menentukan model mana yang telah 
dianggap memiliki penjelasan yang tepat untuk data obervasi. Dengan mengikuti 
pendekatan Tarantola (Tarantola, 2005) dan mendefinisikan ketidakcocokan 
(misfit) dalam sebuah model m dengan sebuah set data d seperti 
 
𝚽𝒅(𝒎) = [𝒈(𝒎) − 𝒅𝒐𝒃𝒔]
𝑻𝑪𝒅
−𝟏[𝒈(𝒎) − 𝒅𝒐𝒃𝒔]     (2.30) 
 
Disini, g(m) merupakan data sintetis dari pemodelan kedepan untuk model 
yang diberikan, dobs merupakan matriks data observasi dan 𝑪𝑑
−1 merupakan 
inversi dari matriks kovarian data. Termasuk kovarian data dalam fungsi objektif 
mengurangi pengaruh observasi dengan besar kesalahan dan menyamakan 
Gambar 1 Algoritma pemoodelan inversi non-linier        
dengan pendekatan linier (Grandis, 2009) 
Gambar 2.7 Algoritma pem odelan inversi non-linier        
d gan pe dekatan linier (Grandis, 2009) 
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pengaruh data dengan kesalahan relatif yang serupa terlepas dari besarnya setiap 
datum. Properti terakhir ini adalah penting untuk data Magnetotellurik, di mana 
impedansi pada frekuensi tinggi bisa dilakukan pada nilai magnitude lebih besar 
dari pada frekuensi rendah. Sebagai tambahan, definisi misfit jenis ini memberi 
kita kriteria objektif untuk ketidakcocokan data yang cukup kecil, ketika Φd(m)= 
N dimana N adalah angka dari observasi. 
Hal ini merupakan resiko dari meningkatnya data misfit, walaupun 
seringkali masih bisa dijelaskan dengan kesalahan dalam pengamatan. Fungsi 







+ 𝜷(𝒎 − 𝒎𝟎)
𝑻𝑪𝑴
−𝟏(𝒎 − 𝒎𝟎) 
             (2.31) 
Dengan menjumlahkan tiga arah sumbu i = {x, y, z} dan beban kontribusi 
untuk setiap arah dengan bobot αi. Matriks Wi adalah perkiraan finite difference  
spasial pertama atau kedua turunan dari parameter model dalam arah masing-
masing (Farquharson dan Oldenburg, 1998). Hal ini tergantung pilihan Wi 
dengan mencari model yang memiliki variasi parameter minimum antara sel 
yang berdekatan atau kelengkungan minimum, masing-masing. m0 adalah model 
a priori yang bisa kita gunakan untuk menjaga hasil inversi tetap dekat untuk 
model referensi ini. Dengan menyertakan istilah untuk meminimalkan nilai total 
vektor model, meskipun biasanya menyimpan yang sesuai berat β kecil. 
Demikian pula dengan definisi tentang ketidakcocokan data, dapat dilakukan 
dengan memasukkan model CM kovarians matriks diagonal. Perubahan entri dari 
matriks ini dapat memungkinkan untuk membatasi variasi tertentu bagian dari 
model, misalnya untuk memperbaiki struktur yang diketahui. 
Sehingga menurut  (Moorkamp dkk., 2011; De Stefano dkk., 2011) untuk 
fungsi objektif dari Simultaneous joint inversion  dengan konstrain empirical 
relationship dapat dituliskan sebagai berikut  
 
Φjoint = Φd.Gravity + Φd.MT + ΦReg dens + ΦReg res   (2.32) 
 
Berikut merupakan indeks ΦReg dens dan ΦReg res menunjukkan regularisasi 
untuk bagian densitas dan konduktivitas atau resistivitas dari vektor model, 
masing-masing. 
2.5 Cross Parameter Empirical Relationship 
Persamaan empirik merupakan persamaan yang dapat mengkorelasi antara 
2 atau lebih domain berdasarkan suatu hukum tertentu dimana pada penelitian 
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ini digunakan 2 persamaan empirik yaitu persamaan faust dan persamaan 
gardnersebagai berikut. 
2.5.1 Hubungan Kecepatan dan Densitas  
Menurut (Gardner dkk., 1974) parameter fisis batuan merupakan nilai 
karakter fisis yang dimilki batuan, seperti kecepatan, ressistivitas dan densitas. 
Terkadang dalam ekplorasi parameter ini didapatkan maka dari itu perlu 
persamaan yang menunjukan hubungan antara parameter fisis. Persamaan 
hubungan antara kecepatan dan densitas sering digunakan dalam industri minyak 
dan gas. Persamaan gardner tersebut adalah sebagai berikut 
𝝆 = 𝒂 (𝑽𝒑)
𝒃      (2.33) 
Dengan 𝝆 adalah nilai densitas(g/cm3),Vp adalah nilai kecepatan 
interval(m/s) dan nilai a dan b ditentukan oleh fitting regresi. 
2.5.2 Hubungan Resistivitas dengan Kecepatan 
Persamaan Faust (Faust, 1951) adalah sebuah persamaan yang 
menguhubungkan sifat kecepatan gelombang (Vp) dengan sifat resistivitas. 
Hubungan keduanya adalah sebagai berikut: 
𝑽𝒑 = 𝒂(𝑹𝒅)𝒄       (2.34) 
𝑳𝒐𝒈(𝑽𝒑) = 𝐥𝐨𝐠(𝒂) + 𝒄𝒍𝒐𝒈(𝑹𝒅)      (2.35) 
Dengan R adalah resistivitas (ohm.m); d adalah kedalaman (m); Vp adalah 
kecepatan interval(m/s) dan nilai a dan c ditentukan oleh fitting regresi. 
2.6 Kecepatan RMS 
Menurut (Yilmaz, 2001) kecepatan RMS adalah nilai yang menghitung 
kecepatan gelombang pada lapisan satu ke lapisan tertentu secara two way time 







𝑙=1    (2.36) 
Kecepatan Interval adalah kecepatan lapisan ke-n yang dihitung melalui 
persamaan yang diturunkan dari kecepatan rms menggunakan persamaan Dix. 
Gambar 2.8. Memperlihatkan ilustrasi dari kecepatan rms dan interval. 
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Gambar 2.8 Ilustrasi kecepatan RMS dan Interval 
Transformasi Dix atau Dix Conversion (Dix, 1955)  digunakan untuk 
mendapatkan 




𝟐 𝒕(𝟎)𝒏 − 𝒗𝒓𝒎𝒔𝒏−𝟏
𝟐 𝒕(𝟎)𝒏−𝟏/(𝒕(𝟎)𝒏 − 𝒕(𝟎)𝒏−𝟏) (2.37) 
 
Dimana Vn adalah kecepatan interval dengan V(n-1) adalah layer yang 
terletak dibawah Vn, Tn dan Tn-1 berhubungan dengan two-way time,zero-offset 
times dan Vn dan V(n-1) berhubungan dengan kecepatan rms. Prosedur untuk 
menghitung lapisan kecepatan dan reflektor depth menggunakan Dix Conversion 
termasuk stacking kecepatan adalah sebagai berikut:  
1. Pick time horizon untuk mendapatkan Tn dan Tn-1  
2. Ekstrak kecepatan rms pada setiap lapisan  
3. Menggunakan persamaan Dix untuk menghitung kecepatan interval 
pada setiap layer dari kuantitas nilai rms yang diketahui dan waktu pada 
batas atas dan batas bawah lapisan. 
4. Menggunakan kecepatan interval dan waktu pada batas lapisan untuk 
menghitung depth pada setiap batas lapisan.  Jika input adalah 
penampang yang belum termigrasi menggunakan sudut normal rays. 
Dan image rays untuk input data yang telah termigrasi.  
Penggunaan Dix conversion dalam perhitungan kecepatan interval tidak 
sepenuhnya akurat. Kecepatan interval hasil Dix conversion menampakan 






BAB 3  
METODOLOGI 
3.1 Alat dan Bahan 
3.1.1 Data  
Data yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini adalah data sintetik seismik, 
data sintetik Anomali Bouger,dan data sintetik Magnetotellurik hasil dari 
forward modelling dari model geologi. 
3.1.2 Perangkat Lunak  
Perangkat Lunak yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini adalah 
perangkat lunak MATLAB 2018b. 
3.2 Diagram Alur Penelitian 
Desain penelitian pada penenelitian tugas akhir di jelaskaan dalam diagram 
alir pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.3 Prosedur Penelitian 
Secara garis besar prosedur penelitian dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu 
tahap konversi parameter fisis dan forward modelling, pengolahan inversi secara 
terpisah, dan pengolahan Simultaneous Joint Inversion. 
3.3.1 Konversi parameter fisis dan Forward Modelling data sintetik 
Tahap pertama pada penelitian ini adalah studi literatur mengenai model 
geologi beserta parameter fisis yang merepresentasikan kondisi reservoir di 
lingkungan vulkanik. Parameter fisis yang digunakan pada penelitian ini adalah 
parameter Kecepatan gelombang P atau Vp dimana selanjutnya parameter Vp 
tersebut akan di konversi menjadi parameter Resistivitas berdasarkan persamaan 
(2.34) dan parameter Densitas dengan menggunakan persamaan (2.33) 
berdasarkan 2 parameter model tersebut maka selanjutnya dilakukan 
pemodelan kedepan atau forward modelling data kurva Apparent Resistivity dan 
fasa dengan menggunakan parameter model resistivitas serta data G observasi 
dengan menggunakan parameter model densitas.  
3.3.2 Pengolahan inversi secara terpisah 
Pengolahan inversi secara terpisah dilakukan pada setiap domain data. Pada 
data magnetotellurik dilakukan inversi 1.5D profil resistivitas dengan 
menggunakan data Apparent Resistivitas dan phase, sedangkan pada data 
Gravity dilakukan inversi densitas dengan menggunakan data Anomali Gravitasi. 
Pada proses inversi perlu di tentukan parameter inversi seperti smoothness order, 
damping factor, flatness degree, linier solver, dan parameter inversi lainnya. 
Apabila hasil inversi independen belum dirasa cukup, maka proses inversi 
dilakukan ulang dengan menentukan ulang parameter inversi. Hasil dari proses 
inversi adalah berupa initial model dan Parameter inversi lainnya. 
3.3.3 Pengolahan inversi bersama simultan (Simultaneous Joint 
Inversion) 
Simultaneous Joint Inversion dilakukan dengan menggunakan data 
observasi kedua metode, initial model, cross parameter empirical relationship, 
dan parameter inversi yang telah ditentukan. Proses inversi ini berjalan secara 
simultan untuk mendapatkan multi-parameter model atau model resistivitas dan 
model densitas Untuk melakukan inversi secara simultan diperlukan sebuah 
penghubung antara 2 model yang berbeda. Hubungan antara 2 model tersebut di 
hubungkan dengan cross parameter empirical relationship Dimana cross 
parameter empirical relationship ditunjukan oleh persamaan (2.33) dan (2.34) 
yang merupakan persamaan penghubung secara empirik antara 2 model yang 
berbeda.  
 Proses Simultaneous Joint Inversion menghasilkan output berupa multi 
parametric model yang merupakan model yang berisi 2 parameter model yang 
berbeda yaitu densitas dan resistivitas. Pada setiap output yang dihasilkan oleh 
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Simultaneous Joint Inversion dilakukan evaluasi mengenai nilai misfit, bentuk 
model, atau nilai perameter model. Apabila hasil evaluasi cukup baik, maka 
multiparametric model tersebut sudah final sedangkan apabila hasil evaluasi 
tidak cukup baik maka akan dilakukan proses Simultaneous Joint Inversion 
kembali. Output dari proses Simultaneous Joint Inversion ini merupakan model 
















BAB 4  
PEMBAHASAN 
4.1 Analisa Data 
4.1.1 Rekonstruksi Model Geologi dan Parameter Fisis 
Data sintetis dibuat berdasarkan rekonstruksi model geologi daerah 
Cekungan Serayu Utara yang didapat dari referensi penelitian sebelumnya 
(Ghazalli, 2016). Model rekonstruksi geologi ditunjukan oleh Gambar 4.1 serta 
informasi parameter fisisnya ditunjukan oleh Tabel 4.1.   
   Tabel 4.1 Parameter fisis model geologi 
Lapisan ke Tipe Lapisan Vp(m/s) 
1 Soil 1000 - 1800 
2 Batuan Pasir 2000 
3 Basalt 6000 
4 Fasies Vukanik 3000 - 5000 
5 Fasies Vukanik 4000 - 5000 
6 Sandstone 2000 - 3000 
7 Basement Vulkanik 7000 







Gambar 4.1 model geologi Reservoir Sub-vulkanik dengan parameter Vp 
(Ghazalli,2016) 
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Parameter fisis yang direkonstruksi pada penelitian ini hanya parameter fisis 
Vp (Kecepatan Gelombang P) sehingga dibutuhkan sebuah konversi untuk 
mendapatkan parameter fisis dari densitas dan resistivitas. Konversi parameter 
Vp ke parameter densitas parameter fisis dilakukan pada software MATLAB 
2018b  dengan menggunakan persamaan Gardner yang ditunjukan oleh 
persamaan (2.33) dan konversi parameter Vp ke parameter resistivitas parameter 
fisis dilakukan pada software MATLAB 2018b  dengan menggunakan persamaan 
Faust yang ditunjukan oleh persamaan (2.34). Hasil konversi parameter fisis 
ditunjukan oleh Gambar 4.3 untuk model resistivitas dan Gambar 4.4 untuk 
model densitas. 
 
Gambar 4.2 model Reservoir Sub-vulkanik dengan parameter 
densitas hasil konversi persamaan Gardner (2.33) 
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4.1.2 Forward Modelling Data 
Forward modelling dilakukan untuk mendapatkan data pengukuran sintetik 
G observasi untuk metode Gravitasi, kurva Apparent Resistivity dan phase untuk 
metode Magnetotellurik. 
4.1.2.1 Forward Modelling Metode Gravitasi 
Forward Modelling metode gravitasi dilakukan pada software MATLAB 
2018b dengan menggunakan persamaan (2.4). Jumlah titik yang diukur adalah 
30 titik dengan spasi 600 m untuk setiap titiknya. Lokasi dari setiap titik 
ditunjukan oleh Gambar 4.5 dan nilai G observasi yang dihasilkan di tunnjukan 
oleh Gambar 4.6.  
Gambar 4.3 model Reservoir Sub-vulkanik dengan parameter 
Resistivitas hasil konversi persamaan Faust (2.34) 
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Gambar 4.5 model Reservoir Sub-vulkanik dengan parameter densitas 
beserta titik pengukuran 
Gambar 4.4 Plot data kurva anomali Gravitasi pada reservoir sub-
vulkanik hasil forward modelling 
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4.1.2.2 Forward Modelling Magnetotellurik 1D 
Forward Modelling metode magnetotellurik 1D dilakukan pada software 
MATLAB 2018b dengan menggunakan persamaan (2.16), dan (2.17). Jumlah titik 
yang diukur adalah 20 titik dengan rentang frekuensi pengukuran 10-8 Hz sampai 
103 Hz. Gambar 4.6 menunjukan model resistivitas beserta lokasi titik 
pengukuran Magnetotellurik. Contoh hasil Forward Modelling berupa kurva 
Apparent Resistivity  dan fasa pada titik 4 ditunjukan oleh Gambar 4.8  sedangkan 
Gambar 4.6 serta 4.7 menunjukan Pseudosection Apparent Resistivity dan Fasa 













Gambar 4.4 model Reservoir Sub-vulkanik dengan parameter 




Gambar 4.6 (a). kurva Apparent Resistivity; (b) kurva Phase; (c). 
Penampang 1D True resistivity pada titik ke-4 dari reservoir sub-vulkanik. 
 
a.      
 
b.      
 
c.      




4.2 Pengolahan Data  
4.2.1  Pengolahan Inversi Secara Terpisah 
Setelah dilakukan Forward Modelling, selanjutnya dilakukan pemodelan 
inversi secara terpisah metode gravitasi dan magnetotellurik dengan 
menggunakan software MATLAB 2018b. 
Gambar 4.7 Pseudosection Phase seluruh titik pengukuran 
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4.2.1.1 Inversi 1.5D Magnetotellurik 
 
Gambar 4.11 (a) data Pseudosection Phase observasi;(b) data 
Pseudosection Apparent Resistivty observasi; (c) data 
Pseudosection Phase hasil Inversi; (d) data Pseudosection 
Apparent Resistivty  hasil Inversi 
 
a.      
 
b.      
 
c.      
 
d.      
Gambar 4.10 contoh hasil Inversi Magnetotellurik 1D; (a) plot antara 
kurva apparent resistivity kalkulasi dan observasi ; (b) 
plot antara kurva phase kalkulasi dan observasi; (a) plot 
antara Resistivity hasil inversi dan true Resistivity 
 
a.      
 
b.      
 
c.      
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Gambar 4.9 (a) Model True Resistivitas ;(b) Model Resistivitas hasil inversi 1.5D 
MT 
 
a.      
 
b.      
Gambar 4.8 (kiri) parameter yang digunakan dalam inversi MT 1.5D ;(kanan) 
Grafik RMSE(sumbu Y) terhadap Iterasi(sumbu X) 
 
b.      
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Gambar 4.10 merupakan hasil inversi contoh inversi Magnetotellurik 1D 
pada titik pengukuran ke-4. Proses inversi Magnetotellurik 1D dilakukan dengan 
mengacu kepada persamaan forward modelling Magnetotellurik 1D oleh 
(Hendra Grandis, 1999) dan untuk pengolahan inversinya didasarkan kepada 
(Constable dkk., 1987) dengan orde regularisasi tikhonov adalah 0 dan rasio 
smoothness sumbu x adalah 0.4(Gambar 4.12 a ). Penyelesaian matriks Jacobian 
di selesaikan dengan metode numerik finite difference dengan nilai pertubasinya 
sebesar 0.001 (Gambar 4.12), nilai damping factor di gunakan pada inversi ini di 
tentukan berdasarkan plot L-curve (Oldenburg dan Li, 2005) antara norm model 
dengan norm data dan di pilih secara bergantian setiap iterasi dengan batas 
damping factor minimum sebesar 2-10 dan damping factor maksimum sebesar 
0.8(Gambar 4.12 a), dan untuk penyelesaian linier Persamaan 2.28 diselesaikan 
dengan fungsi Bi Conjugate Gradient Stabilizer (BICGSTAB) bawaan software 
MATLAB 2018b. Dikarenakan titik pengukuran Magnetotellurik lebih dari 1 
titik, maka dilakukan inversi 1.5D pada semua titik secara bersamaan atau 
simultan. Gambar 4.13 merupakan hasil inversi Magnetotellurik 1.5D dengan 
Gambar 4.11 menunjukan pseudosection dari kurva Apparent Resistivity dan 
Phase semua titik pengukuran. 
Secara kualitatif hasil inversi 1D atau 1.5D dapat memberikan informasi 
anomali perbedaan resistivitas perlapisan yang tepat, akan tetapi masih belum 
dapat memberikan informasi properti fisis yang tepat sesuai resistivitas 
sebenarnya khususnya di dekat permukaan dengan kedalaman 0-1000m yang di 
tunjukan oleh lingkaran merah pada Gambar 4.13 dan 4.10. Hal ini dikarenakan 
pada proses konversi dari Vp ke Resistivitas menggunakan persamaan (2.34) 
yang merupakan fungsi dari kedalaman, sehingga nilai resistivitas dekat 
permukaan akan cenderung resistive (lingkaran merah pada Gambar 4.13). 
Keterdapatan lapisan resistive menyebabkan pada proses pengolahan inversi 
dengan pendekatan non linier solusi akan mengarah kepada local minima bukan 
global minima selain itu pada frekuensi tinggi terdapat perbedaan antara data 
observasi dari Apparent Resistivity dan Phase dengan data kalkulasi(kotak 
berwarna merah pada Gambar 4.11).  
Sedangkan pada kedalaman 1000-10000m hasil inversi Magnetotellurik 
1.5D dapat memberikan informasi keberadaan zona anomali fasies vulkanik hal 
ini di tunjukan adanya kemiripan pada zona yang di tunjukan oleh garis hitam 
putus-putus pada Gambar 4.13 akan  tetapi hasil inversi belum dapat memberikan 
bentuk basement yang akurat, dimana bentuk basement cenderung rata (garis 
merah putuh-putus pada Gambar 4.13.b) pada kedalaman 9000 m sedangkan 
bentuk basement dari model true resistivity memiliki bentuk yang tidak rata(garis 
merah putuh-putus pada Gambar 4.13.a). Pengolahan Inversi Magnetotellurik 
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1.5D dilakukan dengan 31 iterasi dan RMS Error sebesar 0.069 dengan grafik 
penurunan RMSE ditunjukan oleh Gambar 4.12 (b). 
 
4.2.1.2 Inversi Terpisah metode Gravitasi 
Pada pengolahan inversi Gravitasi 2D ini menggunakan persamaan forward 
modelling  yang telah di jelaskan oleh (Last dan Kubik, 1983) pada persamaan 
(2.5) dan untuk pengolahan inversinya didasarkan kepada (Vatankhah dkk., 
2014) dengan orde regularisasi tikhonov adalah 2 (Gambar 4.16) dengan 
penyelesaian linier persamaan (2.28) di selesaikan dengan fungsi Pseudo 
Inverse(PINV) bawaan software MATLAB 2018b. Rasio smoothness sumbu x 
adalah 0.5(Gambar 4.16) dengan damping factor(Gambar 4.16) yang digunakan 
 
a.      
 b.      
Gambar 4.10 (a) model True Densitas ; (b) Model Densitas Hasil Inversi 
Gravitasi 2D 
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pada inversi ini di adalah 0.002. Selain itu digunakan parameter beta yang 
merupakan parameter untuk pembobotan kecenderungan rekonstruksi anomali 
dekat permukaan (Oldenburg dan Li, 2005) dan parameter compactness(Last dan 
Kubik, 1983) yang tidak digunakan. Jumlah iterasi pada pengolahan ini adalah 
49 iterasi dengan RMSE 2.6578. Perbedaan antara anomali gravitasi observasi 
dengan hasil inversi ditunjukan oleh Gambar 4.15. 
Model densitas hasil inversi metode gravitasi yang di tunjukan oleh Gambar 
4.14 menunjukan bahwa metode gravitasi cukup sensitif dalam mencitrakan 
anomali yang memiliki kontras densitas yang tinggi. Hal itu di tunjukan oleh 
hasil inversi yang memberikan informasi geometri dan properti fisis dari 
basement yang mirip dengan model asli yang di tunjukan oleh garis putus-putus 
berwarna merah pada Gambar 4.14. Akan tetapi metode gravitasi masih belum 
dapat mencitrakan keberadaan fasies vulkanik dan lapisan basalt yang berada di 
kedalaman 1000m-4000m dan di tunjukan oleh garis hitam putus-putus, hal ini 
Gambar 4.11 Plot data anomali Gravitasi Hasil Inversi(titik biru) 
dengan Anomali Gravitasi observasi (Garis Biru) 
 b.      
Gambar 4.12 (a) parameter yang digunakan dalam inversi Gravitasi; (b) 
plot RMSE terhadap Iterasi 
 
a.      
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dikarenakan metode gravitasi memiliki tingkat ke ambiguitas atau non unique 
yang tinggi sehingga solusi dari pengolahan inversinya sangat dipengaruhi oleh 
pembobotan yang bergantung kepada kedalaman cell tersebut. Dimna menurut 
(Li dan Oldenburg, 1996, 1998) semakin dalam cell maka semakin besar 
bobotnya, sehingga ketika dilakukan pengolahan inversi gravitasi dengan 
pembobotan berdasarkan kedalaman maka distribusi densitas akan terkumpul di 
di zona yang dalam. 
4.2.2 Pengolahan Simultaneous Joint Inversion 
Pengolahan Simultaneous Joint Inversion dilakukan dengan mengacu 
kepada (Moorkamp dkk., 2011; De Stefano dkk., 2011) dimana pada proses 
pengolahan Simultaneous Joint Inversion ini dilakukan dengan menggunakan 
persamaan gardner(2.33) dan persamaan faust(2.34) sebagai persamaan empirik 
yang menerangkan hubungan antar parameter fisis yang akan mengkonstrain 
solusi dari masing-masing inversi agar memiliki kesamaan properti fisis. Pada 
pengolahan Simultaneous Joint Inversion ini di gunakan model hasil inversi 
terpisah (Gambar 4.14 dan 4.12) sebagai initial model hal ini di lakukan untuk 
mempercepat konvergensi dari pengolahan inversi dan mereduksi non 
uniqueness dari solusi yang dihasilkan. Parameter damping factor, beta, nilai 
pertubasi,orde regularisasi Tikhonov, dan rasio flatness yang digunakan dalam 
pengolahan Simultaneous Joint Inversion ditunjukan oleh Gambar 4.17.  
pada pengolahan Simultaneous Joint Inversion, terdapat parameter 
smoothness order reference yang merupakan matriks kovarian dari fungsi 
empirik antar parameter fisis, lalu ada parameter tau yang merupakan nilai 
pembobotan yang membobotkan fungsi empirical relationship constraint.  
Selanjutnya untuk penyelesaian linier dari persamaan 2.28 di selesaikan dengan 
menggunakan Preconditiner Conjugate Gradient(PCG) bawaan software 
Gambar 4.13 (kiri) Parameter MT yang digunakan dalam pengolahan 
Joint Inversion; (kanan) Parameter MT yang digunakan 
dalam pengolahan Joint Inversion; 
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Gambar 4.14 (atas) True resistivity model; (bawah) model 
resistivitas hasil Simultaneous Joint Inversion 
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Gambar 4.15 (atas) True density model; (bawah) model densitas hasil 
Simultaneous Joint Inversion 
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MATLAB 2018b dengan matriks preconditioner yang mengacu kepada (Rovetta 
dan Colombo, 2018). Pengolahan Simultaneous Joint Inversion dilakukan 
sebanyak 49 iterasi dengan RMSE pada metode MT sebesar 0.069192 dan pada 
metode gravitasi sebesar 0.8257 dan plot RMSE tiap metode terhadap iterasi di 
tunjukan oleh Gambar 4.21. 
Gambar 4.16 Grafik RMSE Magnetotellurik dan Gravitasi pada 
pengolahan Simultaneous Joint Inversion 
Gambar 4.17 (a) data obserbasi dan kalkulasi metode Gravitasi;(b) pseudosection data 
observasi Apparent Resistivity;(c) pseudosection data observasi 
Phase;(d) pseudosection data kalkulasi Apparent Resistivity; (e) 
pseudosection data kalkulasi Phase; 
 
a.      
 
b.      
 
c.      
 
d.      
 
e.      
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4.3 Analisa dan Pembahasan 
4.3.1 Analisa Kualitatif 
Hasil akhir berupa Vp interval di tunjukan oleh Gambar 4.22 dan 4.23 
dimana analisa kualitatif pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan 
kemiripan Vp interval hasil Simultaneous Joint Inversion dengan Vp interval 
metode konvensional yaitu dengan menggunakan Konversi Dix dari Vrms 
dengan persamaan (2.37).  
Berdasarkan hasil inversi secara terpisah metode Magnetotellurik 1.5D 
memiliki keterbatasan dalam mencitrakan geometri dari basement hal ini d 
tunjuan pada garis merah pada Gambar 4.23 (b) dimana bentuk basement pada 
hasil inversi terpisah Magnetotellurik 1.5D memiliki bentuk yang cenderung rata 
pada kedalaman 8000m. Keterbatasan Magnetotellurik 1.5D yang tidak dapat 
mencitrakan geometri dari basement dan cukup sensitive terhadap keberadaan 
fasies vulkanik beranding terbalik dengan sensitivitas metode gravitasi. 
Berdasarkan Gambar 4.22 (b), metode gravitasi cukup sensitif terhadap 
kontras densitas yang berasosiasi dengan fasies vulkanik dan basement akan 
tetapi mengacu kepada persamaan dari forward modelling metode gravitasi, 
metode gravitasi merupakan metode yang memiliki tingkat ke ambiguitas yang 
tinggi sehingga dapat dikatakan metode gravitasi memiliki tingkat non 
uniqueness yang tinggi. Hal itu menyebabkan solusi dari inversi gravitasi 
mengerucut kepada solusi dengan distribusi densitas pada daerah basement. Hal 
ini juga di dukung dengan ada nya skema pembobotan berdasarkan kedalaman 
yang di jelaskan oleh (Li dan Oldenburg, 1996, 1998; Pilkington, 1996) sehingga 
solusi dari metode gravitasi akan mengerucut pada daerah basement yang 
memiliki ketinggian yang dalam. 
Berdasarkan hasil inversi terpisah Gravitasi, metode gravitasi dapat 
memberikan bentuk dan properti dari basement (Garis merah pada Gambar 
4.22(b)) tetapi tidak mampu mencitrakan low density atau low velocity yang ada 
diantara lapisan vulkanik (Garis hitam pada Gambar 4.22(b)) dengan basement. 
Metode MT dapat memberikan low resistivity atau low velocity di antara lapisan 
vulkanik (Garis hitam pada Gambar 4.23(b)) dengan basement(Garis merah pada 
Gambar 4.23(b)), tetapi metode MT tidak dapat memberikan geometri basement 
yang baik. 
Pada pengolahan Simultaneous Joint Inversion keterbatasan dan kekurangan 
pada metode Magnetotellurik 1.5D serta Gravitasi 2D dapat di selesaikan dengan 
mengkonstrain metode tersebut satu sama lain dengan persamaan empirik 
Faust(2.34) dan persamaan empirik Gardner(2.33) sehingga kedua metode 
tersebut saling melengkapi hal ini di tunjukan dengan kemiripan antara model 
densitas hasil Simultaneous Joint Inversion (Gambar 4.22(d)) dengan model 
resistivitas(Gambar 4.23(d))  hasil Simultaneous Joint Inversion.   
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b.      
 
a.      
d.      
c
c.      
Gambar 4.18 (a) True Vp Interval; (b) Hasil konversi Vp interval dari 
model densitas Independent Inversion;(c) model Vp hasil 
Dix Conversion;(d) Hasil konversi Vp interval dari model 
densitas hasil Simultaneous Joint Inversion 
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b.      
d
d.      
c.      
a.      
Gambar 4.19 (a) True Vp Interval; (b) Hasil konversi Vp interval dari model 
resistivitas Independent Inversion;(c) model Vp hasil Dix 
Conversion;(d) Hasil konversi Vp interval dari model 
resistivitas hasil Simultaneous Joint Inversion 
46 
Peningkatan secara kualitatif antara model hasil inversi terpisah dengan 
model hasil Simultaneous Joint Inversion ditunjukan pada model densitas hasil 
Simultaneous Joint Inversion terdapat anomali fasies vulkanik (Garis hitam pada 
Gambar 4.22(b) dan Gambar 4.22(d))  yang sebelumnya tidak dapat di citrakan 
melalui inversi terpisah gravitasi. Selain itu, peningkatan pada model resistivitas 
hasil Simultaneous Joint Inversion ditunjukan dengan bentuk geometri basement 
(Garis merah pada Gambar 4.23(b) dan Gambar 4.23(d)) yang mirip dengan True 
Model. Keberadaan anomali fasies vulkanik pada model densitas hasil 
Simultaneous Joint Inversion dan bentuk basement yang mirip dengan True 
Model menunjukan bahwa pada pengolahan Simultaneous Joint Inversion 
terdapat peningkatan secara kualitatif hal ini juga telah dijelaskan oleh 
(Hibatullah, Pratama, dkk., 2018) 
Peningkatan secara kualitatif antara model hasil inversi terpisah dan model 
hasil Simultaneous Joint Inversion dengan model hasil Dix Conversion di 
tunjukan oleh peningkatan bentuk basement (Garis merah pada Gambar 4.22 dan 
Gambar 4.23) dimana metode Dix Conversion tidak dapat mencitrakan basement 
dengan baik. Bentuk basement yang lebih baik di tunjukan oleh hasil inversi 
terpisah maupun model hasil Simultaneous Joint Inversion. 
4.3.2 Analisa Kuantitatif 
Analisa kuantitatif dilakukan dengan menghitung Absolute error antara 
model hasil inversi dengan True Model. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 
perbedaan dan analisa hasil detail mengenai kesamaan parameter fisis yang di 
hasilkan dan distribusi error secara 2D.  
Distribusi Error pada model hasil inversi secara terpisah di tunjukan oleh 





Gambar 4.20 (a)True Model Vp;(b) Absolute Error Vp hasil konversi densitas dari 
inversi terpisah metode Gravitasi; ;(c) Absolute Error Vp hasil 
konversi Simultaneous Joint Inversion model densitas; ;(d) 
Absolute Error Vp hasil Dix Conversion ;(e) Absolute Error Vp 
hasil konversi densitas dari inversi terpisah metode 
Magnetotellurik ;(f) Absolute Error Vp hasil konversi 
Simultaneous Joint Inversion model Resistivitas; 
 
c.      
d.      e.      f.      
a.      b.      
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Distribusi error pada model densitas hasil inversi secara terpisah 
mengerucut kepada daerah di sub-vulkanik dimana hal ini dikarenakan metode 
gravitasi tidak cukup detail dalam mencitrakan adanya anomali low density 
(ditunjukan oleh lingkaran merah pada Gambar 4.24(b) dan (c)) diantara lapisan 
sub-vulkanik dan daerah basement. Distribusi error pada model densitas hasil 
Simultaneous Joint Inversion mengalami penurunan nilai error sebesar 0.2-0.8%  
di daerah sub-vulkanik(di tunjukan oleh lingkaran berwarna merah pada Gambar 
4.24(b) dan (c)),  tetapi muncul distribusi error yang relative kecil sekitar 0.1-
0.3% pada daerah di atas lapisan basalt dan di sekitar fasies vulkanik(di tunjukan 
oleh lingkaran berwarna hitam pada Gambar 4.24(b) dan (c)), hal ini dikarenakan 
bentuk fasies vulkanik yang dihasilkan dari Vp hasil konversi model densitas 
Simultaneous Joint Inversion tidak cukup detail dalam mencitrakan bentuk fasies 
vulkanik dan lapisan basalt tersebut, akan tetapi berdasarkan nilai RMSE dari Vp 
hasil konversi model densitas Simultaneous Joint Inversion. 
Sedangkan distribusi error pada Vp hasil konversi model resistivitas 
Simultaneous Joint Inversion memiliki distribusi error pada daerah diatas lapisan 
basalt(di tunjukan oleh lingkaran berwarna hitam pada Gambar 4.24(e) dan (f)),  
serta di daerah sub-vulkanik(di tunjukan oleh lingkaran berwarna merah pada 
Gambar 4.24(e) dan (f)),, hal ini dikarenakan metode Magnetotellurik kurang 
sensitif dalam mencitrakan anomali-anomali yang detail seperti lapisan basalt. 
Selain itu kehadiran high resistive layer di dekat permukaan juga memberikan 
efek adanya distribusi error pada kedalaman dangkal(di tunjukan oleh kotak 
berwarna merah pada Gambar 4.24(b) dan (c)),. Nilai distribusi error pada model 
vp hasil konversi dari model resistivitas mengalami penurunan error sebesar 0.2-
0.5% atau peningkatan kualitas pada Vp hasil konversi model resistivitas 
Simultaneous Joint Inversion, hal ini di tunjukan dengan nilai error yang relative 
lebih kecil walaupun distribusi nya masih berada pada daerah yang sama. 
Analisa kuantitatif antara hasil inversi terpisah dengan hasil Simultaneous 
Joint Inversion menunjukan bahwa model hasil pengolahan Simultaneous Joint 
Inversion memberikan solusi inversi yang relatif lebih baik dibandingkan dengan 
menggunakan inversi secara terpisah hal ini di tunjukan oleh Vp hasil konversi 
model densitas Simultaneous Joint Inersion memiliki nilai RMSE yang relative 
lebih kecil yaitu 0.223 sedangkan pada model Vp dari inversi terpisah densitas 
memiliki nilai RMSE sebesar 0.3180. Nilai RMSE pada vp hasil inversi terpisah 
Magnetotellurik yaitu sebesar 0.3184 relatif lebih besar dibandingkan nilai 
RMSE pada Vp hasil konversi model resistivitas Simultaneous Joint Inversion 
yaitu sebesar 0.2119. Hal ini menunjukan bahwa model hasil pengolahan 
Simultaneous Joint Inversion memberikan solusi inversi yang relatif lebih baik 
dibandingkan dengan menggunakan inversi secara terpisah. 
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Berdasarkan nilai RMSE dan distribusi error, maka dapat disimpulkan 
bahwa model Vp hasil konversi dari model resistivitas hasil Simultaneous Joint 
Inversion merupakan model Vp yang paling mirip dan paling representatif 
dibandingkan model-model lainnya. Selain itu berdasarkan perbandingan nilai 
RMSE Dix Conversion dengan nilai RMSE model inversi terpisah maupun hasil 
Simultaneous Joint Inversion, nilai RMSE Dix conversion memiliki nilai RMSE 
yang paling besar yaitu 0.3301sehingga dapat disimpulkan bahwa pencitraan Vp 
interval dengan menggunakan metode gravitasi dan magnetotellurik di model 
reservoir sub-vulkanik menunjukan hasil yang lebih baik secara kualitatif 
maupun kuantitatif. Sehingga pada penelitian ini, pencitraan profil Vp dengan 
Simultaneous Joint Inversion memberikan hasil bahwa model Vp hasil konversi 
dari model resistivitas Simultaneous Joint Inversion dapat digunakan dan 
diterapkan untuk melakukan pengolahan data seismik lebih lanjut dan 
interpretasi reservoir sub-vulkanik. 
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BAB 5  
KESIMPULAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
1. Pendekatan dengan metode non seismik berupa metode gravitasi 
dan magnetotellurik memberikan peningkatan akurasi citra model 
kecepatan pada reservoir sub-vulkanik dibandingkan dengan 
metode konvensional yaitu Dix Conversion secara kualitatif hal ini 
di dasari oleh bentuk anomali dari basement dan fasies vulkanik 
pada model Vp hasil Simultaneous Joint Inversion yang lebih mirip 
dengan true model. Sedangkan secara kuantitatif hal ini di dasari 
oleh nilai RMSE dari model Vp Dix Conversion yaitu 0.3301 relatif 
lebih besar dibandingkan model Vp hasil Simultaneous Joint 
Inversion yaitu sebesar 0.2119. 
2. Pengolahan data Gravitasi dan Magnetotellurik dengan 
menggunakan simultaneous Joint Inversion memberikan hasil yang 
lebih baik dibandingkan dengan pemodelan inversi secara terpisah. 
Secara kualitatif hal ini di dasari oleh munculnya anomali fasies 
vulkanik dan bentuk geometri basement yang mirip dengan true 
model. Sedangkan secara kuantitatif, terdapat penurunan Absolute 
Error pada model Vp hasil Simultaneous Joint Inversion 
dibandingkan dengan model Vp hasil inversi terpisah. 
5.2 Saran 
Untuk menindaklanjuti penelitian ini penulis menyarankan beberapa hal 
sebagai berikut 
1. Melakukan Simultaneous Joint Inversion dengan menambahkan 
constraint metode seismik refraksi tomografi untuk meningkatkan 
citra lapisan basalt dan metode seismik refleksi tomografi untuk 
meningkatkan citra di bawah lapisan basalt 
2. Melakukan Simultaneous Joint Inversion dengan tambahan Cross 
Gradient Constraint sehingga kesalahan dalam pendefinisian 
hubungan properti secara empiric dapat dihindari 
3. Melakukan pengolahan data seismik refleksi dengan menggunakan 
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